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1kb‘ plus DNA Ladder质 检报告单

XJ-QR-016

请检编号 2①23①504 请检 日期 2023。05.11 请 检 人 李春

生产日期 2023。 05.11 抽检比例 1`10①o 产品序号 MD1004

产品批号 20230504 产品名称 1kb plus DNA Ladder

填写说明:

内容须用数字填写;如果无法用数据填写,则打c·

V”表示产品符合要求,打f×
’’表示产品不

符合要求,如果不符合要求,在备注申注明不符合顼的详细内容。

粲 检验 对 照

试剂外观

与组成
V V

电泳检测 V V

备注 本批次共生产 81支 ,随机抽取一支送检。

检验结果

狒
质检员:路忍

审核意见

、̌
`V、

V.sImgen。 Cn 仅供科研使用,请勿用于人体及动物的治疗或临床诊断。



嗡mε虿H 蟊纬弘昂氟‰巍魏苔黯薯ζ客司
坐垫:s100sO电话:沅打冗元盂尻「孱真丁品尻l醇3茹⒛7

】kb plus DNA Ladder质检方法
^、   目的

通过对送检 1kb plus DNA Ladder的 电泳测试,判断产品是否符合质量要求。

二、  材料、试剂及仪器

1. 材料:送检 1kb plt】 s DNA Ladder、 对照其他批次的 1kb plus DNA Ladder。

⒉ 仪器:移液枪、电泳仪、电泳槽。

三、  电泳检测步骤

在 1%琼脂糖凝胶上,按下表依次加入送检和对照 1kb plus DNA Ladder、 阴性对照
(dd比0与 2×核酸染料 ⒈1混合物)电泳结束后在紫外灯下观察并记录分析结果

对照 9oo/。 检验 Ⅱoo% 对照 1oo% 对照 Ⅱo% 阴性对照

1kb pIus DNA Ladder 4.5ul 5ul 5uI ⒌5ul 5ul

四、  质量要求与判断方法:      ∷

⒈ 试剂包装外观必须无破损、污渍;试剂组成必须与说明书对应一致;试剂标签内容必须
与送检单相符。

2.送检 1kb plus DNA Ladder有 Ij条清晰的亮带与对照组——
对应、无杂带、牙拖尾,阴

性对照无萌显条锫由现。

3.送检 Ikb p!灬 DNA Ladder与对照 1kb plus DNA Ladder电 泳条带的亮度无明显差异。

以上任何一顼不符合要求即判断为不合格产品。
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