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植物 DNA试剂盒质检报告单
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请检编号 20240910 请检 日期 90"。09.11|请 检 人 |  黄芳

生产日期 2024。 09.11 抽检比例 l/1000 |产 品序号 | 3z① 10so

产品批号 2024① 910 产品名称 植物
、DNA试剂盒(sO次制备 )

填写说明:

内容须用数字填写;如果无法用数据填写,则打‘‘
V’
’表示产品符合要求,打“×”表示产品不符合要

求,如果不符合要求,在备注中注明不符合项的详细内容。
·

议
要求 (指标 )

检验 1 检验 2 对照 1 对照 2

DNA OD%o 1.223 1.433 1,392 1.358

DNA OD2:0 0.696 0.815 0.799 0.773

DNA OD230 0.562 0.685 0.639 0.576

oD∝0/oD230 2.18 2.09 2.18 2,36

oD260/oD犭 o 1.76 l。 76 1.74 1.76

DNA浓度
(ng/ul)

61.1664 71.6722 69.5783 67.8849

试剂盒外观

与组成
V √ V √

PCR检测 V V V √

电泳检测 V V V V

备注

1
 
 
2 本批次共生产 130盒 ,随机抽取一盒送检⒏

基因组 DNA用 100Itl Buffer TE洗 脱。

检验结果
磅伤

质检员:f呢‰￡

审核意见

仅供科研使用,请勿用于人体及刽
嘤 了夕
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植物 DNA试剂盒质检方法
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一、目的~                    .
通过植物 DNA的分离纯化,以及对获得的DNA的各项指标的测试,判断送检的产品是否符合质量要求。

二、材料、试剂及仪器
1. 材料:送检植物 DNA试剂盒、对照其他批次的试剂盒、1.5ml离 心管若干。冫  柙 哭 .翅 饵 县 ˉ ψ ψ 由 、I ¨ ¨赂 超微量分光光度计、电泳仪、黾碱

、

耒 鸯熹嵩 群 骗 。L田细 n订 ▲缔
`,+~o`宀

:u泗基因组 DNA纯化操作步骤

3.扩增条件:96℃ ,3min,(94℃ ,30sec:

翩

地址 :
邮
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谮:翁鸯:涮
离心管 ,力口入 ⒕o叫 的 ?炉cR Mx,勐日入 ⒕ ″GAPDH引物 (正向、反向引物备 7川 ),⒉
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按内容六进行电泳检测。
电泳检测操作步骤
在 I%琼脂糖凝胶上,按下表依次加入 DNA 电泳结束后在

七

结果检验

1

检验

2

对 照

1

对 照
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检验 1

(PCR)
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性
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对DNA/PCR产物 5ul 5ul 5ul 5ul 5ul 5ul 5ul 5ul = 5ul 5u1
6×Loading BufFer 1ul 1uI Iul lul

、质量要求与判断方法 :

I.试剂盒外观必须无破损、污渍:试莉盒组成必须与说明书对应一致;试剂盒标签内容必须与送检单相符。

5卩℃,50sec; 72℃ ,Imin)×35cycles, 72℃
,10min。

鼓值必须在 1.8±o.15范围内。
架值必须≥I.8。
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9差异必须小于±1o%。

以上任何一顼不符合辈求即判断为不合格产品。

Wη V、V simρ cn.Gn
仅供科研使用,请勿用于人体及动物的治疒或临床诊簖。


