
艨:mG≡n 杭 州 新 景 生 物 试 剂 开 发 有 限 公 司
地址:浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路 8号 4撞 sF

邮编:3100BO 电话:∞ 71司73B1zg5 传真:∞71司zSB1⒛ 7

植物总 RNA试剂盒质检报告单

XJ-QRˉ 016

请检编号 2①2407① 3 请检 日期 ⒛
"。

09。02|请 检 人 |  黄芳

生产日期 2024。 07。02 抽检比例 l/10①0 |产品序号 | s1010so

产品批号 2024① 703 产品名称 植物总RNA试剂盒(sO次制备 )

填写说明:

内容须用数字填写:如果无法用数据填写,则打“
V”表示产品符合要求,打“×”表示产品不符合要

求,如果不符合要求,在备注中注明不符合顼的详细内容。

检验 1 检验 2 对照 1 对照 2

RNA OD2sll 8.639 8.606 8.050 9.397

RNA OD280 4.005 4.119 3.861 4.506

RNA OD230 3.883 3,977 3,760 4.371

oD2sO/oD"o 2.16 2.16 2.14 2.15

OD∝0/oD⒛o 2.09 2.09 2.08 2.09

RNA浓度

(ng/ul)
334,7749 344.2419 322.0177 375.8612

试剂盒外观

与组成
V V V V

RTˉPCR检测 V V V V

电泳检测 V V V V

备注

1
 
2 本批次共生产 ⒍ 盒,随机抽取一盒送检。

RNA用 100Itl RNase-Free water洗 脱。

检验结果
自铭

质检员:」勿和钎△

审核意见

辶   丿

泖 、V sⅡ n黑 Cn Cn 仅供科研使用,请勿用于人体及动物的治疗或临床诊断。



瘸m¤ 开 发 有 限 公 司
田-路 8号 4橇 sF

1zg5 传真:OsT卜 87sB1297

一、  目的 :j

通过植物总

要求。

二、  材料、
:

的产品是否符合质量

(1) 材料 :

@) 仪器:微

称量 150mg

醇的 BufFer RLC,

I。8ml的 已加入巯基乙

两个 ⒈5ml离心管中。按

照说明书中的操作 。
·
最终 RNA用 100u

RNaseˉFree

四、  纯化的基

在微量紫 |记录各个波长的吸光度。

五、 PCR检测操

1.每管各取4时缏
2.取一个 0.6ml离 白菜 A雨咆 引物 (正向、

反向引物各 7

3.按每管”。8 模板、ddHzo(阴性

对照 )、 白 荧光 PCR仪中进行荧光

定量 PCR。 ?
4.扩增条件 :

Dissociation

40,95℃ 5s,(m℃ 3ss;

扩增完成后 ,

在 1%琼脂

电泳加样顺序 :

七、质量要求与判晰方汴:∶Ⅱ氵￡∶Ⅰ
l,试剂盒外观必须无破损∵肟 须与说明书对应一致;试剂盒标签内容必须与送检单相

符。

2.送检试剂盒纯化得到的RNA OD9fO/oDz⒛ 数值必须在 2。 O±0.15范围内。

3,送检试剂盒纯化得到的 RNA OD2sQ/oD230数 值必须≥1.5。   
·

4.送检剂盒纯化得到的RNA电泳检测,无肉眼可见的DNA污染,主条带清晰。

5.送检剂盒纯化得到的RNA反转录的 cDNA PCR产物电泳检测有明显亮带。

6.送检试剂盒与对照试剂盒测得的各项指标的差异必须小于±10%。

以上任何一项不符合要求即判断为不合格产品。

注意:以上实验操作均需在 RNA室操作。

⒌

亠
^

仅供科研使用,请勿用于人体及动物的治疗或临床诊断。、V、V、V sl1ngcn cn


